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Zikaznik:
Typ vzorku:

Cislo vzorku:
Misto odbéru:

Datum odbéru:
Datum pfijmu:

Datum poéatku analyz:
Datum ukondéeni analyz:
Misto provedeni zkousek:

Vodohospodarska laborator Ri¢any, s.r.o.
Vodohospodaiska laboratof Riany
zkuSebni laboratof &.1531 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kolovratska 1476, 251 01 Ri¢any

tel. 323602539, 602363180, e-mail:laboratorkopecna@seznam.cz

Protokol ¢. PV 621/2026

Junék - Cesky skaut Stiedisko LIPA Ricany z.s., U Kamene 1852, Ri¢any 1852, 251 01

pitna voda

603/2026
Kalek

pramen Volarna

3.5.2026
4.5.2026

4.5.2026
11.5.2026

8:00
8:45

v prostorach laboratoie

Odebral/Dodal: zikaznik
Mensova Martina

Prijem provedl:

Strana: 1/ 1

Stanoveni Cislo vzorku Jednotky Metoda Nejistota Vyrok
603/2026 méreni Limit o shodé
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) 40 % 0 (MH) vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) 40 % 0 (NMH) | vyhovuije
Enterokoky 0 KTJ/100 ml | SOP 9/99 (CSN EN ISO 7899-2) 40 % 0  (NMH) | vyhovuje
Podéty kolonii pfi 36 °C 7 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) 40% 40 (DH) vyhovuje
Pocty kolonii pii 22 °C 6 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) 40% 200 (DH) vyhovuje
Reakce vody (pH) 5,54 - SOP 1/98 (CSN ISO 10 523) 3% 6,5-9,5 (MH) nevyhovuje
Konduktivita 9,7 mS/m SOP 2/98 (CSN EN 27888) 5% 125 (MH) vyhovuje
Zakal 0,57 ZF(n) SOP 4/19 (CSN EN ISO 7027-1) 15 % 5 (MH) | vyhovuje
Amonné ionty <0,050 mg/I SOP 3/98 (CSN 1SO 7150-1) - 0,50 (MH) vyhovuje
Dusitany <0,010 mg/l SOP 4/98 (CSN EN 26777) - 0,50 (NMH) | vyhovuje
Dusié¢nany 4,8 mg/l SOP 5/99 (CSN ISO 7890-3) 15 % 50  (NMH) [ vyhovuje
CHSK (Mn) 0,72 mg/l SOP 6/98 (CSN EN ISO 8467) 15 % 3,00 (MH) vyhovuje
Barva (436 nm) <5,0 mg/l Pt | SOP 3/04 (CSN EN ISO 7887) - 20 (MH) | vyhovuje
Chloridy <5,0 mg/l SOP 9/98 (CSN ISO 9297) - 250  (MH) | vyhovuje
Pach pFijatelny - SOP 5/04 (CSN EN 1622, CSN 75 - Piijatelny vyhovuje
7340)
Chut’ nestanoveno # e SOP 7/04 (CSN EN 1622, CSN 75 5 [t nestanoveno
7340)
Zelezo <0,05 mg/l SOP 8/98 (CSN ISO 6332) 5 020 (MH) | vyhovuje
Mangan <0,01 mg/l SOP 4/99 (CSN ISO 6333) - 0,050 (MH) | vyhovuje
Chlor volny <0,01 mg/l SOP 8/08 (Firemni ndvod Hanna) - 0,30  (MH) vyhovuje

Legenda: MH - Mezni hodnota, NMH - Nejvy3si mezni hodnota, DH - doporuéena hodnota, IH - indikagni hodnota, NPH - nejvyssi pripustna hodnota, SH - smémé hodnota

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky & 252/2004 Sb., P¥iloha &. 1. Vyrok o shodé vyjadfuje shodu/neshodu s legislativou bez zohlednéni nejistoty méfeni,

# Chut’ nestanovena z diivodu mozného ohrozeni zdravi posuzovatele.

Protokol miize byt reprodukovan jeding cely, jeho &dst jen se souhlasem laboratofe. Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu.

U vzorkii neodebranych laboratofi nerugi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené zkougky. Vysledky se vztahuji ke vzorku jak byl pfijat.

Znak < odpovida pojmu mensi nez, znak > odpovida pojmu vétsi nez uvedens hodnota.

Vysledky zkousek jsou uvadény s rozsifenou nejistotou méfeni zalozenou na standardni nejistoté s koeficientem roziifeni k=2 (coz pro normalni rozdé&leni poskytuje hladinu

vyznamnosti cca 95 %).

o

Uvadéna nejistota méfeni nezahrnuje pispévek vyplyvajici z odbéru vzo/

Laboratof neru¢i za udaje sdélené zdkaznikem: misto odbéru, datum{af.ns odbéru} typ' vzorku,
e ot [¥9 4

Analyzoval: Ing. J. Petrova, R. Krausova, M. Mensova, A. Hef(vzmové

V Rianech, 11.5.2026
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tku'a nevztahuje se' na Vy{ledky mensi nez mez stanovitelnosti,

Ing. Dagmfar Kopeéna

vedouci

laboratoi'e




